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Hermed bekraeftes, at udstyret til sterilisation er kontrolleret med
biologiske indikatorer leveret af SSI Diagnostica A/S.

De eksponerede biologiske indikatorer er dyrket i overensstemmelse
med kravene i ISO 11138-3 / 11138-4. Der er ikke fundet positiv vaekst
og kontrollen er dermed godkendt. ' 4
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